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Veroval’medi.connect

Prihlaseni @ Cedtina

E-mail *

Heslo *

Zapomnéli jste heslo?

Vytvorit Gcéet

Vytvofit profil hosta

1. 280 22nSYN ¢§6idz

m 0207 T 12:24

~

@33wm )

< Souhlas

Udéleni souhlasl pfi pouzivéani aplikace:

Souhlasim se zpracovanim svych
osobnich Udajl (zejména kontaktnich
udaji a zdravotnich (dajil) spolegnosti
Paul Hartmann AG v souvislosti

s pouZivanim aplikace Veroval a s ni
souvisejicich sluzeb,

Podrobné informace o jednotlivych
postupech pfi zpracovani udajt
naleznete ve zvlastnim oznameni
o ochrané osobnich Gdajd.

Souhlasim s padminky pouZivani.

Souhlasim se zpracovanim svych
osobnich Gdajil (zejména kontaktnich
udaji a zdravotnich tdajl) za Géelem
odbéru infermaéniho zpravodaje a/
nebo jinych propagaénich informaci e-
mailem od spole¢nosti Paul Hartmann
AG, a to i mimo oblast pouzivani
sluzeb aplikace Veroval.

Poznamka: Vase souhlasy jsou dobrovolné a
miZete je kdykoli odvolat s platnosti do
budoucna v ramci nastaveni. Pokud bude
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& Vytvofit ucet

0 2
Prihlasovaci tdaje

Udaje vprofilu

E-mail *

Heslo *

8 a vice znaku 1 velké pismeno

1 specialni znak 1 &islo

Potvrzeni hesla *
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< Vytvofit ucet
Piihlagovaci Udaje
Jméno *

Pfijmen( *

~

Datum narozeni *

23/06/1998

~

Pohlavi *

@33%@ )

Udaje vprofilu

/ Vytvorit uéet
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Uget Veroval® medi.connect
uspésné vytvoren

odkaz v e-mailu prosim ovéfte svij Uéet do 24

Na e-mail jsme vam poslali zpravu. Kliknutim na
hodin.

1dzR oceft2 @eilidz2n
0dzRS (S LInjSay Swededbl |
20NI T 201dzd YEALYS
YAt 23S | RNBaSo

A

1tAlY 868 KHOSYN

Bylgt Y T 1 att y-mallt &t

dekujeme za Vas zajem o nasi aplikaci Veroval medi.connect.
Pro aktivaci uZivatelského uctu klepnete na nasledujici odkaz:
hitps . {iveroval-mediconnect.info/ce-CZ#userregistration-completion/10949751-2614-4d63-bedi-2fadcibaed2

V pripade dotazu nebo problému napiéte na e-mailovou adresu:

info@hartmann.cz
Upozomujeme, Ze uvedené odkazy jsou aktivni pouze 24 hodin po odesldni tohoto e-mailu.
S pozdravem

V&S tym Hartmann
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Veroval’medi.connect

woo2cz 12:28 @32%6 )

PFihlageni @ Cedtina >;
E-mail * TExn
Heslo *

Vyberte zafizeni Veroval® pro

/ prenos dat

Zapomnéli jste heslo?

o
Vytvofit icet
/ | Pfeskoéit y

Vytvotit profil hosta
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Dashboard A

(o

Hi, Mara Person

@® Please click on the data transfer
option in the navigation menu and
follow the steps to connect your
device and transfer data.

00
oc
Dashboard

Pokud jste zvoliit njiS#&8é A
0dzZRSGS LInSayvYSN
menu.

uto2cz = 12:28 @32%e )

Vybrat zarizeni

Zafizeni Veroval® musi byt zapnuté.
Zapnéte ho stisknutim [=) nebo )
a vyberte zafizeni v aplikaci.

Veroval® compact
+ rameno
Veroval® compact
+ zapésti

Veroval® tlakomér s
EKG 2v1

/

[ Prejit na hlavni menu ’

9. Pokud jste zvolitivybratl I njgi Sy N
GEOSNILS (tAlYydziNY |
1EA]lYyBaSLEZERAD 1 &Rjl
0S8 28 TFnNTSYyN T U3
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< Vyberte uzivatelskou pamét

Veroval® compact + rameno

@ Vybranou uZivatelskou pamét
muzete kdykoli zménit v sekci Profil-

Vyberte uZivatelskou pamét

(O  Utgivatel1

(O  Uzivatel 2

10.

@0 SNIS dzOA GI
GSNB 2adS dzf 2
t20s 1ta npyes
t 21 dzZR L} NR @t yN
dz2AaiasisS asSsz O
telefonu zapnuli funkci
Bluetooth, a zkuste to znovu.

— |+
v O
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< Pripojit zafizeni

q

7

PoZadavek na sparovani
pres Bluetooth
.BPU26" 24d4 o sparovani se
zafizenim iPhone. Zadejte kod
zobrazeny na zafizeni ,BPU26". Do
dokonéeni parovani se zafizenim
.BPU26" nic nedélejte.

Zrusit Sparovat

s
3
PFipojovani zafizeni...

11. Y|
sel
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Hlavni menu o8

Dobry den, Jan Faltynek

Prehledy ~

% Krevni tlak Informace

23 €ervna 2023 12:35 (Posledni méfeni)

©

Vae hodnoty jsou na horni hranici normy.

Uspésné sparovani s Veroval®
compact + horni rameno svs ’] 3 2 mmHg

on 83 ms

Tepova tepdy/
frekvence 96 min

: a1 13.t 2 galLISOy S YseLdn,
sz 08 | 20 KX | By Neer Sy
OSadz |i dzoARPGSLIZat SR

Z =<
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Verovalmedi.connect

Prihlaseni @ Ceétina

E-mail *

Heslo *

Zapomnéli jste heslo?

Vytvorit ucet
/ Vytvorit profil hosta

L ER

2002nSYN LINEFAf dz K2adl

OA

~

wo2cz 12:36

Host

Vytvorte profil hosta a pouZzivejte
Veroval® medi.connect.

Na jedno zafizeni je povolen jeden uZivatel.
V pfipadé poskozeni telefonu nebo aktualizace
aplikace mize dojit ke ztraté dat.

@30%E )

‘ Zpét na prihlaseni

|
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& Vytvorit uzivatelsky profil

* % % %

PFijmeni *
Datum narozeni *

23/06/1998 Uéet Veroval® medi.connect

/ Uspés$né vytvoren
Pohlavi *
I Mu? () Zena (O Ostatni I

Vyska Hmotnost

170 cm 65,0 kg

I Vytvofit uzivatelsky profil .

3. 8L z:(iS R2 LIN}I|[RyeOK LRt N68 YaSYyd&d Ny IG "1
2a20yN gRIF2S || 1tA1ySiS I y S 6t2nj $1a "addstupljte
@G d2nAl dzOA GH[GSt a1é LINPFAEf LI2RES Ll21eyéa

kapitole 1, krok €L2.
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Hlavni menu o &
Veroval‘medi.connect

Dobry den, Jan Faltynek

Prihlaseni @ Cedtina Prehledy N

E-mail * gg Krevni tlak Informace
23 ¢ervna 2023 12:35 (Posledni méfeni)

~ ©

Heslo * Vage hodnoty jsou na horni hranici normy.

/ svYs 132 mmHg

Zapomnéli jste heslo?
DIA 83 mmHg

Pfihlaseni Tepova G

pova tepl/

/ _ frekvence 96 min
Vytvorit ucet

Vytvofit profil hosta [u]u] [

1. hiS@nSaGsS I LX A 2.

LIN} T Ryt LJ2f NO
1tA1y8a8 Kyt OF

ﬁ
N
— —
o
N

¢ @
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woxczF 12:36 @30%E )
Hlavni menu o &
Dobry den, Jan Faltynek \
Pfehledy ~
@2 Krevni tlak Informace
23 &ervna 2023 12:35 (Poslednl méfeni)

@)

Vase hodnoty jsou na horni hranici normy.

SYS 132 mmHg
DIA 83 mmHg

Tepova tepd/
frekvence 96 min

[]n]
oc

Hlavni menu

1. hiS@nSGS LI A
Yyl Al2ydz LRai
LINF dSY K2NYNY

4. bYSYl KS&af

= [

< Profil

Nastaveni
Nejcastéjsi dotazy
Podpora

Zpétna vazba
Pravni odpovédnost
Podminky pouzivani

Oznameni o ochrané
osobnich tdajt

Zménit heslo
Aktivita pfi pfihlaSovani

Sprava mobilnich
zafizeni

Odstranit Gcet

Odhlaseni

W30%E )

2. YE Al YBYSYyKIE @

14
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Zpét Zménit heslo

12241

B30 %E)

Heslo k G&tu Veroval® medi.connect
zménite pomoci uvedeného

formulafe.

Stavajici heslo *

~~

Nové heslo *

/ Potvrzeni hesla *

Zapomnéli jste heslo?

/

sl o2cz = 12:42 @29%m )

Zpét Zménit heslo

Heslo k Uétu Veroval® medi.connect
zménite pomoci uvedeného
formulare.

Stavajici heslo *

Veroval® medi.connect
Nové Heslo bylo Gsp&$né zmé&néno.

’ Fal
-~

Potvrzeni hesla *

OK =

‘ Fakofako.1919

Zapomnéli jste heslo?

T YSYAt A LI (RGN

Pokud jsteheslog & LIS Oy S

A4

21y2® Y@K ySiS§
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Veroval'medi.connect

Prihlaseni @ Cestina

E-mail *

Heslo *

Zapomnéli jste heslo?

Vytvofit aéet

Vytvofit profil hosta

1. hGS@nSGS I LX A
nad t I 6PIGLY2ZY yaS €
heslo?

wiocz= 12:42 W29%E )

€ Zapomenuté heslo

Zadejte registrovany e-mail Veroval®
medi.connect, na ktery pfijde odkaz
pro cbnoveni hesla.

E-mail *

~

/ Odeslat odkaz

[ Zpét na prihlaseni }

2. Zadejte svou registrovanou e
YAt 2@2dz | RNB
oOdeslatodkaz'.

16
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¥

Odeslat odkaz na
obnovu hesla

Odkaz na obnovu hesla byl odeslan

@ Otevfete si zpravu, ktera vam
byla zaslana na vas

registrovany e-mail. Pokud e-
mail ve své schrance nevidite,
podivejte se do spamu.
Kliknutim na odkaz v e-mailu
obnovite své heslo.

Zpét na prihlaseni

3.t21dzR 2adS 1-t
mailovou adresu, budete
LINjS& YSNER Ot y A
dz0SRSy2dz 206 NI
na odkaz.

puld

— <

8t Ot Y T atmay yt at SRd2NON §
poZadal/a jste o obnoveni hesla k Vagemu Gétu. Klepnéte prosim na déle uvedeny odkaz, abyste obnoveni hesla potvrdilfa:
hitps:fiveroval-mediconnect.info/cs-CZ#authentication/reset-password/ded2cdbe-7361-4746-b373-2 382 056eec 1

Pfi zadavani hesla dbejte na psani velloych a malych pismen.

V pfipadé otdzek nebo problémd se s ndmi miZete spojit na této e-mailové adrese:

info@hartmann.cz

Dovolujeme si plipomenout, Ze vioZené odkazy jsou platné pouze nasledujicich 24 hodin od odeslani tohoto e-mailu.

S pozdravem,

Was tyrm Hartrnann

17
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& veroval-mediconnect.info

Veroval’'medi.connect g

Zménit Heslo

Nové heslo*

~

8 a vice znakd
1 velké pismeno
8 a vice znakd

1 ¢&islo

Zopakovat heslo*

Impresum | Oznameni o ochrané osobnich Gdajd |

Podminky pouzivani

4. t 2 1t A1 Y dzi-pNailyy
budeteLInjS & Y S N2 Ot
20N} T 201 dzd =+ @&
L2t N6TF ! 828
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Hlavni menu TN N < Profil

Dobry den, Jan Faltynek \ Jan Faltynek

faltynek9@gmail.com

Prehledy ~ Verze aplikace 1.0.8(1.0.8.1)
) (2] Mj profil
%-E Krevni tlak Informace
23 gervna 2023 12:35 (Posledni mé&feni) @ ZaFizeni
@ / % Nastaveni
L |
Vage hodnoty jsou na horni hranici normy. @ Nejcastéjsi dotazy
@ Podpora
sYs 1 3 2 mmHg =, Zpétnavazba
DIA 83 mimHg [ Pravni odpovédnost

Tepova 96 tepllf [?) Podminky pouzivani

frekvence min

[f: Oznameni o ochrané
O osobnich tdaji

£, Zménit heslo

oo
oc

Hlavni menu

1. hiGSoanSGS | LX A
nak { 2ydz LR &0l ¢ 2. Yt A1yl & Nyds
LINI @SY NR K dzd

19



W 02cz T 12:45 °28%m )

Zpét Zarizeni

Veroval® compact

+ rameno
UZivatelskd pamét 1

Synchr. 23.06.2023 | 12:35

Pfidat nové zafizeni

w
- <
-

>

W 02cz 12:45 @28%m8 )

& Vybrat zafizeni

Zafizeni Veroval® musi byt zapnuté.

Zapnéte ho stisknutim (=) nebo ™
a vyberte zafizeni v aplikaci.

Veroval® compact
+rameno

Veroval® compact
+ zapésti

Veroval® tlakomér s
EKG 2v1

/ Pfipojit zafizeni

‘ Prejit na hlavni menu ’

4, +80SNIS oHANAT
ho pobfd @I OSK2 Y3
G§St ST2ydz bt njAfLE
T I nji®eSy N
t 2GS LI aildzlidze i
kapitole 1, kroky 142.

20



7.hRAGNI YSYN T I nNT SyN

mlo2cz = 14:01 @ 21%0
< Profil
wWozczw 12:36 B30%0 )
Hlavni menu e Jan Faltynek
Dobry den, Jan Faltynek \ faltynek9@gmail.com
V
Prehledy A

(2] Muj profil

%2 Krevni tlak Informace )  zafizeni

23 €ervna 2023 12:35 (Posledni méfeni) /
@ Nastaveni
— I @ Nej&ast&jsi dotazy
Vase hodnoty jsou na horni hranici normy.

f{;,) Podpora
SYS 132 mmHg ‘:d Zpétna vazba

= Pravni odpovédnost
DIA 83 mmHg a : P

=» Podminky pouzivani
Tepové teplif
frekvence 96 min
E\ Oznameni o ochrané
O osobnich udajt

£, Zménit heslo

[s]s] e
oc

Hlavni menu

1. hiSPnSGS | LX A
nak { 2ydz L2&GE ¢ 2. Yt AL ydel 8Ny
LIN} #SY NE K dzo

21



w020z @ 12:46 @28 %E )
Zpét Zarizeni

Veroval® compact N

+ rameno ‘

Uzivatelska pamét 1/

Synchr. 23.06.2023 | 12:35

Pridat nové zafizeni

N Z

=.

©® ZzZ
)

< O+
X @
Q¢ O
N Uy Y

3.

> (fy &
N

w X0« —
Oy Qx

—

W ozczF 12:46 28 %E )
Zpét Zarizeni
Veroval® compact &
+ rameno y
Uiy 1{7 Upravit
Sync .
I Odstranit

Pridat nové zarizeni

4. YT A yDdsBaniy ko

22




Jste sijisti?
Opravdu chcete odstranit "Veroval®
compact + rameno" ze seznamu
zarizeni?

Zrusit Odstranit

5.

t NPOSa R212Yy6]
oOdstranitt &

=

23
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o &

Hlavni menu
Dobry den, Jan Faltynek
Piehledy ~

gg Krevni tlak Informace

23 &ervna 2023 12:35 (Posledni mé&feni)

©

Vage hodnoty jsou na horni hranici normy.

SYS 132 mmHg
DIA 83 mmHg

Tepova teplf
frekvence 96 min

68 S &

Hlauni menu Pranos ¢ Re

@30%e )

1. hiS@nsSisS I

nact njSy 2ad R

L .
lj

8.t njSy2a

(=N

RI

wozcz = 12:45 w28 %E )

Zpét Zarizeni

<

Veroval® compact
+ rameno

UZivatelska pamét 1

Synchr. 23.06.2023 | 12:35

~~

PFidat nové zafizeni

—

24



W o2cz R 12:46 @28 %0

Pfenos dat

Zarizeni Veroval® musi byt zapnuté.
— o]

Zapnéte ho stisknutim =/ nebo 7|

a vyberte zafizeni v aplikaci.

Veroval® compact
+rameno

Uzivatelska pamét 1

Synchr. 23.06.2023 | 12:35

3. YE ALl YydbSy@Eae R
Yl LYSGS T nNIT
Ll26f NO Y20Af Y

f—
 UJp

wlo2cz 14:12 @ 20%0 )

é

Pravé probiha prenos dat
z vaseho zafizeni

L)

Stahovani dat krevniho tlaku 3

4. +261S2GS R2
dat.

Pl

N

25
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Data byla Uispésné pirenesena

o
—_—)
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9. g2t Sy N

#bo2cz 12:36 B0%E )
Hlavni menu Q K
Dobry den, Jan Faltynek
Prehledy A
@g Krevni tlak Informace
23 €ervna 2023 12:35 (Posledni méfeni)
| |

Vase hodnoty jsou na horni hranici normy.

SYS 132 mmHg
DIA 83 mmHg

Tepova tepdf
frekvence 96 min

8 S m &

Hlavni menu PFenc Repor i

1. hiS@nSGS 11 nj
Y Al2ydz & LI

dzOA G+ 68t 41S LI YSG;

alo2czF 14:01

< Profil

821%0 )

Jan Faltynek
faltynek9@gmail.com

Verze aplikace 1.0.8(1.0.8.1)

(& Muj profil
@ Zarizeni

/ @ Nastaveni
@ Nejéastéjsi dotazy
@ Podpora
[E  zpétna vazba

s Pravni odpovédnost

=» Podminky pouZivani

F Oznameni o ochrané
O osobnich udajt

&, Zménit heslo

2. Y A1 yded 8 NysS yi N

27
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Zpét Zafizeni

Veroval® compact .

+ rameno °
UZivatelska pamét 1 \

Synchr. 23.06.2023 | 12:35

Pfidat nové zafizeni

7

3. YEALYSGS. yvI

o020z F 12:46 @28 %N )

Zpét Zafizeni

Veroval® compact .
+ rameno .

uiv Upravit
Sync

il Odstranit

N

Pfidat nové zafizeni

4. Yt A ydfr&iE ol

28
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< Upravit uzivatelskou pamét

Veroval® compact + rameno

#0207 12:47 & 28 %0 )

& Upravit uzivatelskou pamét

Vyberte uzivatelskou pamét
Veroval® compact + rameno

(O  Utzivatel1

Vyberte uzivatelskou pamét

/ UZivatel 2

UZivatel 1

()  Utzivatel 2 Zmeénou uzivatelské paméti se vase
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Hypertenze 3. stupné

I vyssinez 179 mmHg afnebo vyssi nez
109 mmHg

Hypertenze 2. stupné

B 160-179 mmHg a/nebo 100-109 mmHg

Hypertenze 1. stupné
140-159 mmHg a/nebo 90-99 mmHg

Vysoky normalni
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Q) EKG Informace
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VaSe zaznamy EKG jsou normalni.
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Nalez normalniho zdznamu EKG.

Informace o snizené tepové frekvenci
(bradykardie), ktera je nizsi nez 55
tepl srdce za minutu.

Informace o zvysené tepové frekvenci
(tachykardie), ktera je vy$si nez 100
tepll srdce za minutu.

Informace o jedné nebo nékolika
pauzéch v srdeénim cyklu, které byly
vzdy delSi nez 2 sekundy.

Upozornéni na poruchu rytmu béhem
zaznamu EKG. Pfistroj zpravidla
rozpoznava nasledujici poruchy
rytmu:Supraventrikularni arytmie
(mimo jiné chvéni sini / fibrilace sini /
patologické sinusové arytmie /
paroxysmalni atrialni tachykardie
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manipulace se zafizenim

<

Leva a prava ruka

- Pravy ukazovacek
“7 ahrudnik

<]

K

Filtrovani podle indikaci zaznamu

r—

Vase zaznamy EKG jsou
OK normalni.

<

S

Vase zaznamy EKG ukazuji

SLOW ’ R
na pomaly srdecny tep.

&

FAsT| Vasezaznamy EKG ukazuji
na rychly srdecny tep.

[ 1 ] Béhem méfeni nastala
XIS pauza v srdecnim rytmu.
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svs 128 mmHg
DIA 69 mmHg

Tepovs  QF  tpimin
frekvence

C\;';') EKG

Informace
01 led 2017 00:18 (Posledni zaznam)

&

Vase zaznamy EKG jsou normalni.
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< EKG
Posledni zaznam Y || <
< 01 ledna 2017 >
EKG Informace

Vase zaznamy EKG jsou normalni.
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Zaznamy

nedéle, 01 led 2017 00:18
80 tepi/min
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Zpét EKG Ulozit
Metoda EKG
© Leva a prava ruka
® e Pravy ukazovacek
a hrudnik
Medikace

Néjaké pFiznaky?
Bolesti hlavy Zavraté

Poruchy vidéni Ztizené dychani

Bolest na hrudi

Komentare

Sem napiste komentar
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B . o Zpét Pfidat medikaci Hotovo
Zpét Pridat medikaci Hotovo
Mnozstvi Podani
Nazev * — | + Po jidle v
nastaveni pripominky
Davkovani Rano Poledne Vecer
mg Zacatek * Konec *
12.07.2023 12.07.2023
Typ
Tobolky - @® Zzaznamy o medikaci budou

automaticky pridany ke kazdému
méreni ve zvoleném casovém

obdobi.
Zpusob podani
Upominka
Orélné v 0
Mnozstvi Podani Komentaie ~
- 1 + Po jidle e Sem napiste komentar
nastaveni pfipominky
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Zpét EKG Ulozit

nedéle, 01 led 2017 00:18
80 tepl/min
<o

25 mm/s10 mm/mv
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Pfidat podrobnosti A~
Metoda EKG
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svs 128 mmHg
DIA 69 mmhg

Tepova )
frekvence 87 tepi/min

L) EKG Informace

01 led 2017 00:18 (Posledni zaznam)

Va3e zaznamy EKG jsou normalni.
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EKG Informace

Vase zaznamy EKG jsou normalni.
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Zpét EKG Ulozit

nedéle, 01 led 2017 00:18
80 tepl/min o°
©

/

25 mm/s10 mm/mv

Pfidat podrobnosti ~

Metoda EKG

o [N

~— Levaapravaruka

a hrudnik

e} ’/\-j];%: Pravy ukazovacek

o @ < T

14:330@

Bl il B G

@ EKG_168925157955..623982849675.pdf

Odeslat poloZzky do

Zarfizeni nelze najit?

@ Mi Share
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Zapnout
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Hlavni menu g & Report

MiZete vytvofit report a sdilet ho
napriklad se svym [ékafem. Na vybér

Prehledy v mate dva typy reportu.
€CJy Krevni tlak Informace Obecny report
10 &vc 2023 15:07 (Posledni méfeni) y rep

Vygenerujte rychle standardni

rt.
© repo

Vage hodnoty jsou normalni.

Filtrovany report

Vygenerujte report s rozsifenymi
moznostmi filtrovani.
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< Filtrovany report & Krevni tlak a EKG

Vyberte, zda chcete do zpravy

5 s Krevni tlak EKG
zahrnout krevni tlak , EKG nebo oboji.
- - v Informace
® Krevni tlak O Krewi O EKG Analyza
a EKG tlak
138
Vyberte pocet méreni *
128 le)
Posledni méfeni v 118
108
Zahrnout Gdaje o medikaci [ ] 7 o
: e
Zahrnout grafy ® z
g 7
68 O
58
kvé évn éve
2023 2023 2023
Pozndmka: Graf je vypoditén na zaklads primérnjch hocnot,
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Zrusit

Vyberte format, ktery chcete sdilet nebo
stahnout.

Format *

PDF v

I Stahnout I : f20
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Report
MUZete vytvorit report a sdilet ho

napriklad se svym lékarem. Na vybér
mate dva typy reportu.

Obecny report

Vygenerujte rychle standardni
report.

Filtrovany report
/ Vygenerujte report s rozsirenymi
moznostmi filtrovani.
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